
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev    Štev.: 460-E-NK-58/19 
Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5     Dne: 5. 7. 2019 
  
 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (5. 7. 
2019) 
 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »Nabava 
infuzijskih črpalk in perfuzorjev», objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 31. 5. 2019, 
številka objave JN003651/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 3. 6. 2019, številka 
objave 2019/S 105-255056, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila, kot sledi: 
 
 
V Specifikaciji zahtev naročnika (C1 in C2) se spremenijo oz. dopolnijo naslednje točke, ki po 
spremembi glasijo: 
 
SKLOP 1 
 
V točki I: 

 
Točka 3: 
»pretok infundirane tekočine mora biti nastavljiv vsaj v območju od 1 do  999 ml/h s korakom 
nastavitve 1 ml/h ali manj,« 
 
Točka 5: 
Doda se naslednja opomba: 
»Naročnik dopušča, da se lahko infuzijska črpalka pritrdi na tirnico preko organizatorja, vendar 
mora v tem primeru ponudnik zagotoviti organizatorje v brezplačno uporabo za celotno obdobje 
uporabe opreme.« 
 
Točka 6: 
»črpalka mora omogočati delovanje z zunanjim senzorjem pretoka s števcem kapljic in brez tega 
senzorja. Zunanji senzor pretoka mora biti zajet v ponudbo za vsako ponujeno črpalko.  
V kolikor ponujena črpalka in sistem zagotavljata funkcijo kapljičnega senzorja, kapljičnega 
senzorja ne zahtevamo, vendar pa mora takšna rešitev v primeru prazne steklenice zagotavljati 
menjavo steklenice brez vdora zraka v del infuzijskega seta, ki je iznad črpalke (tako, da ni 
potrebno ponovno/dodatno odzračevati seta).« 
 
Točka 17.7: 
Točka 17.7 se v celoti črta.  
 
Točka 20: 
»črpalka mora omogočati osvetlitev prikazovalnika« 
 
Točka 26: 
»stopnja zaščite pred prahom in tekočinami vsaj IP22. Ustreza tudi IPX3.« 
 
 
 
 



 2

V točki II: 

 
Točka 1.4: 
»dolžina sistema: od 235 cm do vključno 300 cm,« 
 
Točka 2.4: 
»dolžina sistema: od 235 cm do vključno 300 cm,« 
 
Točka 2.7: 
»injekcijski port z brezigelnim dostopom za dodajanje zdravil,« 
 
Točka 3.4: 
»dolžina sistema: od 235 cm do vključno 300 cm,« 
 
Točka 4.4: 
»dolžina sistema: od 235 cm do vključno 300 cm,« 
 
 
SKLOP 2 
 
Točka 2.2: 
Doda se naslednja opomba glede prikaza časa do izpraznitve baterije:  
»V kolikor črpalka prikazuje polnost baterije v vsaj treh stopnjah je za naročnika sprejemljivo, da 
črpalka omogoča prikaz časa do izpraznitve baterije s pritiskom na gumb menija.« 
 
Točka 2.3.2: 
»perfuzor mora prepoznati pred nastavljeno brizgalko in biti z njo  kompatibilen,« 
 
Točka 2.3.3: 
»perfuzor mora omogočati uporabo potrošnega materiala, ki ni vezan na aparat,« 
 
Točka 2.4: 
»nadzor tlakov vsaj v območju od 75 do 900 mmHg (uporaba različnih črpalk in tlakov – škodljivo 
delovanje zdravil v ožilju),« 
 
Točka 3.6: 
»nepravilni položaj brizgalke ali napačno vstavljena brizga 
oziroma  
alarm za nepravilni položaj ali napačno vstavljeno brizgo ni zahtevan, v kolikor je uporaba črpalke 
pri nepravilnem položaju brizge onemogočena oziroma v kolikor brizge ni možno napačno vstaviti 
v perfuzor,« 
 
Točka 4.1: 
»pretok vsaj v območju od 0,1 do 999,9  ml/uro,« 
 
Točka 6: 
»a. nastavljivi protokol odmerjanja zdravil: 
- nanogramov (ng) mikrogramov, miligramov, gramov, mili internacionalne enote (mlU), 

internacionalne enote (U), kilo internacionalne enote (klU), mili mol. 
ali 

- mililiter, mikrogram, miligram, internacionalne enote in milimol. 
ali 

- nanogram (ng), mikrogram (g), miligram (mg), gram (g), mili internacionalne enote (mIU), 
internacionalne enote (U), mili mol (mmol), kalorije (cal), kilokalorije (kcal), miliekvivalent 
(mEq) na mililiter (/ml /--ml) 
ali 
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- miligram (mg), mikrogram, nanogram (ng), internacionalnih enotah (IU), mili ekvivalentih 
(mEq) in milimolih (mmol).  

ali 
- ng, mg, g, IU, U, mol, ml, h, kg.« 
 
 
V vzorcih okvirnih sporazumov za sklop 1 in sklop 2 naročnik spreminja rok dobave iz 60 na 
75 dni, zato se v vzorcih okvirnih sporazumov (OBR-4.1) in (OBR-5) spremeni besedilo četrtega 
odstavka 6. člena, ki po spremembi glasi: 
 
»Prodajalec bo naročniku po posamezni naročilnici predal opremo v takojšnjo celovito uporabo 
ter izvedel šolanje iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega sporazuma v roku 75 dni od 
prejema posamezne naročilnice.« 
 
Obrazec predračuna za sklop 1 (OBR-3.1) 
Naročnik na podlagi ponovne preučitve predvidene porabe potrošnega materiala za infuzijske 
črpalke spreminja količine razpisanih setov. Nove količine potrošnega materiala so razvidne iz 
popravljenega obrazca  Predračun za sklop 1 (OBR-3.1 ).  
 
Testiranje opreme (velja za oba sklopa) 
V kolikor v času pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, 
tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno 
izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik 
pridružuje možnost testiranja ponujene opreme. 
Ponudnik bo moral v tem primeru v roku največ 21 delovnih dni od prejema pisne zahteve 
naročnika, brezplačno dostaviti vzorec ponujene opreme v testiranje, in sicer po 1 kos iz vsakega 
sklopa. 
 
 
Zaradi sprememb v specifikacijah zahtev naročnika, vzorcih okvirnih sporazumov in predračunu 
za sklop 1 je naročnik izdelal čistopise obrazcev C1, C2, OBR-3.1, OBR-4.1 in OBR-5, ki jih je 
treba upoštevati pri izdelavi ponudbe.  
 
 
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- popravek Specifikacije zahtev naročnika za sklop 1 (C1 – popravek); 
- popravek Specifikacije zahtev naročnika za sklop 2 (C2 – popravek); 
- popravek Predračuna za sklop 1 Infuzijske črpalke (OBR-3.1 – popravek); 
- popravek Vzorca okvirnega sporazuma za sklop 1 (za opremo) (OBR-4.1 – popravek); 
- popravek Vzorca okvirnega sporazuma za sklop 2 (OBR-5 – popravek). 
 
 
 
Objavljeno na:  
- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 
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C1) Specifikacija zahtev naročnika za sklop 1 - popravek 
 
 

Predmet JN: NABAVA INFUZIJSKIH ČRPALK IN PERFUZORJEV 
 
 
SKLOP 1: Infuzijske črpalke s potrošnim materialom 
 
 
I. OPREMA – INFUZIJSKE ČRPALKE: 
 
Tehnične zahteve: 
 
1. napajanje iz električnega omrežja 230 V in iz vgrajenih akumulatorskih baterij, ko črpalka 

ni priključena v električno omrežje (ko deluje avtonomno), 
2. ko je črpalka priključena v električno omrežje, se morajo vgrajene baterije polniti 

samodejno, 
3. pretok infundirane tekočine mora biti nastavljiv vsaj v območju od 1 do  999 ml/h s 

korakom nastavitve 1 ml/h ali manj,  
4. teža črpalke mora biti manjša od 2,6 kg, 
5. na črpalki mora biti nameščen en mehanizem za pričvrstitev na stensko tirnico in 

infuzijsko stojalo.  
Opomba: Naročnik dopušča, da se lahko infuzijska črpalka pritrdi na tirnico preko 
organizatorja, vendar mora v tem primeru ponudnik zagotoviti organizatorje v brezplačno 
uporabo za celotno obdobje uporabe opreme.   

6. črpalka mora omogočati delovanje z zunanjim senzorjem pretoka s števcem kapljic in 
brez tega senzorja. Zunanji senzor pretoka mora biti zajet v ponudbo za vsako ponujeno 
črpalko.  
V kolikor ponujena črpalka in sistem zagotavljata funkcijo kapljičnega senzorja, 
kapljičnega senzorja ne zahtevamo. vendar pa mora takšna rešitev v primeru prazne 
steklenice zagotavljati menjavo steklenice brez vdora zraka v del infuzijskega seta, ki je 
iznad črpalke (tako, da ni potrebno ponovno/dodatno odzračevati seta). 

7. črpalka in priključen sistem morata zagotoviti zaporo pretoka v primeru, če so vratca 
črpalke odprta, 

8. črpalka mora imeti vgrajen mehanizem za detekcijo zraka v sistemu, 
9. črpalka mora delovati avtonomno (ko ni priključen na napajanje iz električnega omrežja) 

vsaj 4 ure pri pretoku 100 ml/h, 
10. črpalka mora omogočati aktiviranje »KVO« funkcije, 
11. črpalka mora omogočati samodejni izračun pretoka na osnovi vnosa volumna in časa 

trajanja infuzije, 
12. omogočen mora biti vnos želene količine tekočine (»VTBI«), 
13. omogočeno mora biti aktiviranje kratkotrajnih odmerkov z večjim pretokom od 

nastavljenega (»Bolus«) z možnostjo nastavljanja in prikaza parametrov »bolusa«, 
14. črpalka mora samodejno prekiniti črpanje, če prepozna napako pri doziranju zdravila, 
15. črpalka mora omogočati funkcijo prebrizgavanja sistema, 
16. črpalka mora omogočati tudi uporabo sistemov za zdravila, ki so občutljiva na svetlobo, 
17. alarmi, ki opozarjajo na napako pri uporabi ali na napako v črpalki ali na priključenem 

sistemu, morajo biti vizualni in zvočni. črpalka mora alarmirati vsaj sledeče dogodke: 
17.1. tlak v sistemu izven prednastavljenega območja, 
17.2. zrak v sistemu, 
17.3. prekinitev infuzije, 
17.4. okluzija, 
17.5. dosežena končna doza, 
17.6. nizko stanje energije v vgrajenih akumulatorskih baterijah, 
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18. na vidnem mestu črpalke mora biti nameščen prikazovalnik, ki prikazuje informacijo o: 
18.1. trenutni vrednosti pretoka, 
18.2. količini (volumnu) že infundirane tekočine, 
18.3. o delovanju na omrežno napetost ali vgrajene akumulatorske baterije, 
18.4. preostali kapaciteti vgrajenih akumulatorskih baterij, 
18.5. nepravilnosti  pri uporabi, napake v črpalki ali na priključenem sistemu, 

19. vnos parametrov mora biti omogočen s tipkami na tipkovnici, ki je del ohišja črpalke, 
20. črpalka mora omogočati osvetlitev prikazovalnika  
21. črpalka mora omogočati zaklepanje tipk za preprečitev neželenega spreminjanja 

parametrov, 
22. črpalka mora omogočati delovanje z nastavitvami pred zadnjim izklopom, 
23. črpalka mora delovati varno tudi med  defibrilacijo (odpornost proti defibrilaciji), 
24. črpalka mora imeti možnost uporabe tudi za točenje transfuzije, 
25. uporabniški vmesnik (meniji in komentarji, navodilo za uporabo) morajo biti v 

Slovenskem jeziku, 
26. stopnja zaščite pred prahom in tekočinami vsaj IP22. Ustreza tudi IPX3. 
27. črpalka mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih 

MDD 93/42/EEC. 
 
 
II. POTROŠNI MATERIAL ZA INFUZIJSKE ČRPALKE 
 
1. Set za črpalke – standardni: 

1.1. infuzijski sistem z dvokanalno iglo, 
1.2. brez lateksa, 
1.3. filter za delce 15 mikronov, 
1.4. dolžina sistema: od 235 cm do vključno 300 cm,  
1.5. nastavek luer lock, 
1.6. stišček za uravnavanje hitrosti pretoka, 
1.7. možnost fiksacije infuzijske linije na stišček,  
1.8. menjava sistemov najmanj na 24h, 
1.9. odprtina za dovod zraka (zračni filter), 
1.10. sterilna embalaža, 
1.11. kompatibilen s ponujenimi infuzijskimi črpalkami. 

 
2. Set za črpalke s portom za dodajanje zdravil: 

2.1 infuzijski sistem z dvokanalno iglo, 
2.2 brez lateksa, 
2.3 filter za delce 15 mikronov, 
2.4 dolžina sistema od 235 cm  do vključno 300 cm,  
2.5 nastavek luer lock, 
2.6 stišček za uravnavanje hitrosti pretoka, 
2.7 injekcijski port z brezigelnim dostopom za dodajanje zdravil,  
2.8 možnost fiksacije infuzijske linije na stišček,   
2.9 odprtina za dovod zraka ( zračni filter), 

2.10 menjava sistemov najmanj na  24h,  
2.11 sterilna embalaža, 
2.12 kompatibilen s ponujenimi infuzijskimi črpalkami. 

 
3. Set za črpalke za transfuzijo: 

3.1 infuzijski sistem z dvokanalno iglo, 
3.2 brez lateksa, 
3.3 transfuzijski filter od 170μm do vključno 200μm, 
3.4 dolžina sistema od 235 cm  do vključno 300 cm,  
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3.5 nastavek luer lock, 
3.6 možnost fiksacije infuzijske linije na stišček,  
3.7 stišček za uravnavanje hitrosti pretoka, 
3.8 sterilna embalaža, 
3.9 kompatibilen s ponujenimi infuzijskimi črpalkami. 

 
 
4. Set za črpalke – zatemnjeni / fotosenzibilni ( onkološki): 

4.1 zatemnjen  infuzijski sistem z dvokanalno iglo, 
4.2 brez  lateksa, 
4.3 filter za delce 15 mikronov, 
4.4 dolžina sistema od 235  cm  do vključno 300 cm,  
4.5 nastavek luer lock, 
4.6 stišček za uravnavanje hitrosti pretoka, 
4.7 možnost fiksacije infuzijske linije na stišček,   
4.8 odprtina za dovod zraka ( zračni filter), 
4.9 menjava sistemov najmanj na 24h,  

4.10 sterilna embalaža, 
4.11 kompatibilen s ponujenimi infuzijskimi črpalkami. 
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C2) Specifikacija zahtev naročnika za sklop 2 - popravek 
 
 

Predmet JN: NABAVA INFUZIJSKIH ČRPALK IN PERFUZORJEV 
 

 
SKLOP 2: PERFUZORJI 
 
 
Tehnične zahteve: 
1. Nadtlačne črpalke z natančnim doziranjem zdravil. 

 
2. Osvetljen prikazovalnik, ki kaže istočasno: 

2.1.     ime zdravila, 
2.2.   hitrost pretoka ( ml/h, mg/kg/h, celotni volumen infundirane tekočine in preostali 
volumen, ki naj se še iztoči, tlak s katerim je infundirana tekočina, delovanje na 
omrežju ali na bateriji, čas do izpraznitve baterije in brizgalke)  
Opomba glede prikaza časa do izpraznitve baterije:  
V kolikor črpalka prikazuje polnost baterije v vsaj treh stopnjah je za naročnika 
sprejemljivo, da črpalka omogoča prikaz časa do izpraznitve baterije s pritiskom na 
gumb menija. 
2.3. uporaba brizgalk različnih proizvajalcev in velikosti: od 5 - 50 ml (brizgalke 

zaščitene in varno nameščene, da ne pride do nenadzorovanega dotoka 
zdravil, možnost hitre menjave brizgalk…), 

2.3.1 nabor brizgalk mora biti odklenjen, 
2.3.2 perfuzor mora prepoznati pred nastavljeno brizgalko in biti z njo  kompatibilen, 
2.3.3  perfuzor mora omogočati uporabo potrošnega materiala, ki ni vezan na aparat,  

      2.3.4. čas do naslednje zamenjave brizgalke 
2.4. nadzor tlakov vsaj v območju od 75 do 900 mmHg (uporaba različnih črpalk in 
tlakov – škodljivo delovanje zdravil v ožilju).  
2.4.1 uravnavanje tlakov v sistemu po razrešitvi okluzije 

 
3. Alarm so vizualni in zvočni 

3.1 možnost nastavitve prioritete alarma -3-stopnje (različni akustični signali za 
posamezna   zdravila 
ali 
3 kategorije alarmov, ki so vnaprej dodeljeni posameznim situacijam (tipom vzroka za 
alarm in ne različnim zdravilom). 
3.2. za prekinitev infuzije - okluzija,  
3.3. pred izpraznitvijo brizgalke, 
3.4. pred izpraznitvijo akumulatorja, baterije, 
3.5. za konec infuzije, 
3.6. nepravilni položaj brizgalke ali napačno vstavljena brizga 

oziroma  
alarm za nepravilni položaj ali napačno vstavljeno brizgo ni zahtevan, v kolikor 
je uporaba črpalke pri nepravilnem položaju brizge onemogočena oziroma v 
kolikor brizge ni možno napačno vstaviti v perfuzor, 

3.7. za prehod KVO (držati veno odprto ob koncu infuzije), 
3.8. ob prekoračenem času perfuzorja v stanju pripravljenosti. 

 
4. Natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2%, kontinuiran pretok, 

4.1. pretok vsaj v območju od 0,1 do 999,9  ml/uro,  
      4.2. samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije 

učinkovine. 
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5. Shrani zadnje nastavljene funkcije, ki se lahko potrdijo ob ponovnem zagonu. 

 
6. Pomnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 50 učinkovin). 

a. nastavljivi protokol odmerjanja zdravil: 
- nanogramov (ng) mikrogramov, miligramov, gramov, mili internacionalne enote (mlU), 

internacionalne enote (U), kilo internacionalne enote (klU), mili mol. 
ali 

- mililiter, mikrogram, miligram, internacionalne enote in milimol. 
ali 

- nanogram (ng), mikrogram (g), miligram (mg), gram (g), mili internacionalne enote 
(mIU), internacionalne enote (U), mili mol (mmol), kalorije (cal), kilokalorije (kcal), 
miliekvivalent (mEq) na mililiter (/ml /--ml).« 
ali 

- miligram (mg), mikrogram, nanogram (ng), internacionalnih enotah (IU), mili 
ekvivalentih (mEq) in milimolih (mmol).  

ali 
- ng, mg, g, IU, U, mol, ml, h, kg. 

 
7. beleženje volumna infundirane raztopine in količine učinkovine 

 
8. Uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnost pred nastavitve količine 

bolusa in volumna ter povrnitev v prvotno stanje. 
 

9. Jezik perfuzorja  v slovenščini. 
 

10.  Napajanje 220V 
10.1 Skladnost s predpisi električne varnosti (EN 60601 -1, IEC 60601-1-2. IEC 
60601-2-24), 
10.2. zaščita pred nihanjem električne napetosti, 
10.3. odpornost proti defibrilaciji. 

 
 
11. Akumulacijska baterija – zdržljivost najmanj 6 ur pri 5ml/h. 
 
12. Možnost pritrditve  na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator za črpalke. 

 
13. Teža do 2.8 kg. 

 
14. Možnost čiščenja in razkuževanja. 
 
 
Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti. 
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PONUDNIK 
 
              Številka:       
 
              Datum:       
 
      
 
 

PREDRAČUN ZA SKLOP 1 

INFUZIJSKE ČRPALKE 
 

 

Tabela 1:  
PREDRAČUN 

ZA OPREMO IN POTROŠNI MATERIAL 
 

ZŠ Opis blaga Vrednost v EUR brez DDV: 

1. OPREMA - Infuzijske črpalke za obdobje 3 (treh) let        

2. POTROŠNI MATERIAL za infuzijske črpalke za obdobje 8 
(osmih) let 

      

    SKUPAJ vrednost v 
EUR brez DDV (1+2):   

      

 
 
Opombe: 

• V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 vpišite skupno vrednost za opremo – 
infuzijske črpalke v EUR brez DDV iz Tabele 2 – »Predračun za opremo«. 

• V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 8 letno vrednost potrošnih materialov 
za opremo - infuzijske črpalke v EUR brez DDV iz Tabele 3 – »Predračun za potrošni material«. 
 

 
 

Tabela 2:  
PREDRAČUN ZA OPREMO  

 

ZŠ Opis  EM 
Okvirna 
količina 
za 3 leta 

Cena na EM v 
EUR brez DDV 

DDV 
(%) 

Vrednost v EUR 
brez DDV 

1. INFUZIJSKA ČRPALKA kos 285                   

Vrednost v EUR brez 
DDV 

      

Znesek DDV v EUR       

Za plačilo v EUR z DDV       
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ZŠ Oprema: Proizvajalec: Tip ponujene opreme: 

1. INFUZIJSKA ČRPALKA             

 
 
Opombe: 

• V tabeli je navedeno okvirno število infuzijskih črpalk, ki jih načrtujemo nabaviti v obdobju 3 (treh) 
let.  

• Ponudnik mora za ponujeno opremo v tabeli navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca. 
• Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, 

katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, 
da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika. 

• Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz 
katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji 
zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije 
zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega 
bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v 
specifikaciji zahtev naročnika. 

 
 

Tabela 3:  
PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL 

 

ZŠ Opis  EM 
Okvirna 
količina 
za 8 let 

Cena v EUR na 
EM brez DDV: 

DDV 
(%) 

Vrednost v EUR 
brez DDV: 

1. Set za črpalke – standardni kom 183.600                   

2. Set za črpalke s portom za 
dodajanje zdravil kom 2.295                   

3. Set za črpalke za transfuzijo kom 22.950                   

4. Set za črpalke – zatemnjeni/ 
fotosenzibilni (onkološki) kom 16.065                   

  
 

 
Skupaj vrednost v EUR 
brez DDV za obdobje 8 
(osmih) let 

      

    Znesek davka       

    
Skupaj za plačilo v EUR  z 
DDV za obdobje 8 let       

 
 

ZŠ Opis blaga 
Tip blaga oz. 

kataloška številka 
Proizvajalec 

Velikost pakiranja 
(št. setov/paket) 

1. Set za črpalke – standardni                   

2. Set za črpalke s portom za 
dodajanje zdravil                   

3. Set za črpalke za transfuzijo                   

4. Set za črpalke – 
zatemnjeni/fotosenzibilni 
(onkološki) 
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Opomba:  

• V obrazcu predračuna je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 8 let.  
• Ponudnik mora v tabeli za vsako vrsto ponujenega blaga navesti tip oziroma kataloško številko, 

proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja. 
• Ponudnik mora za vsako vrsto ponujenega blaga predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni 

material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno 
razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika. 

• Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz 
katerih bo razvidno, da ponujen potrošni material izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v 
specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz 
specifikacije zahtev naročnika  (s prosto roko ali drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz 
katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v 
specifikaciji zahtev naročnika. 

 
 
 
                                       

         
Žig in podpis ponudnika: 

 
____________________  
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
za sklop 1 

(za opremo) 
 
 

sklenjen med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska 
številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150 
 
 
in gospodarskim subjektom: 
 
     , ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka 

prodajalca za DDV:      , matična številka prodajalca:      . 

 
 
I  SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Naročnik in prodajalec ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti 
postopek oddaje javnega naročila z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s 
šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 za nabavo blaga: »NABAVA INFUZIJSKIH ČRPALK 
IN PERFUZORJEV«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave ..........................., 
številka objave ........................... in v Uradnem listu EU, datum objave ..........................., 
številka objave ........................... iz sklopa 1.  
 
 

2. člen 
 
S tem sporazumom se stranki sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih 
izvajanja sporazuma. 
 
 
II  PREDMET SPORAZUMA 

 
3. člen 

 
Predmet tega sporazuma so stalne nabave infuzijskih črpalk (v nadaljevanju: oprema), 
opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v ponudbi prodajalca, št. 
     , z dne       (v nadaljevanju: ponudba), ki jih naročnik po obsegu in času ne more 
vnaprej določiti.  
 
Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma 
od prodajalca kupoval le tiste vrste in količine opreme, ki jo bo potreboval v tem obdobju. 
 
Količine opreme so okvirne. Naročnik se ne obvezuje prodajalcu oddati določene količine 
opreme. 
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Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del tega sporazuma. 
 

4. člen 
 
Predmet tega sporazuma je tudi: 
- montaža opreme, 
- zagon opreme, 
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja naročnika za pravilno in varno uporabo 

opreme, ki bo potekalo v prostorih naročnika, 
- izvedba šolanja za vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca, in sicer za 1 osebo 

naročnika, ki mora biti izvedeno v garancijskem času prve dobave opreme, pri čemer 
mora stroške šolanja ter vse ostale stroške v zvezi s šolanjem, vključno z morebitnimi 
stroški prevozov in bivanja, kriti prodajalec, 

- brezplačno vzdrževanje in izvedba kontrolnih pregledov na ponujeni opremi (v kolikor 
je to v skladu z navodili proizvajalca zahtevano) v času garancijske dobe, 

- odprava napak oz. zagotavljanje brezhibnega delovanje opreme v času garancijske 
dobe. 

 
Prodajalec se zavezuje po posameznem naročilu dobaviti vse na naročilu navedene 
količine opreme in izvesti vsa dela, ki so predmet tega sporazuma na način, ki bo 
zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje opreme.  
 
III  CENE 

 
5. člen 

 
Naročnik bo blago kupoval po cenah iz ponudbe. Cene so fiksne za celotno obdobje 
sklenitve okvirnega sporazuma.  
 
V ceni posamezne opreme so zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, 
montaže, zagona, stroški šolanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), 
popusti in rabati. 
 
Cene veljajo ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore oddelkov 
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
 
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste opreme iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz 
ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. 
 
 
IV  NAROČANJE IN DOBAVNI ROK 

 
6. člen 

 
Naročnik bo posamezne vrste opreme, ki jo bo potreboval v času trajanja tega 
sporazuma, kupoval od prodajalca na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v 
naročilnici opredelil vrste in količine opreme. 
  
Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega 
predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je 
potrebno dostaviti v prostore oddelkov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
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Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne  embalaže, ki 
bo predmet dostave blaga. 
 
Prodajalec bo naročniku po posamezni naročilnici predal opremo v takojšnjo celovito 
uporabo ter izvedel šolanje iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega sporazuma v 
roku 75 dni od prejema posamezne naročilnice. 
 
 
V  PREVZEM BLAGA 
 

7. člen 
 

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni 
zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in naročnika. 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je ……………………………. 
Pooblaščeni predstavnik prodajalca je      . 
 
Za dobavljeno in montirano opremo iz tega sporazuma zagotavlja prodajalec 24 mesečno 
garancijo. 
 
Garancijski roki za posamezno opremo začno teči z dnem podpisov primopredajnih 
zapisnikov obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov. 
 
Količinski prevzem opreme se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 
 

8. člen 
 
 
Ob primopredaji opreme mora prodajalec naročniku izročiti še: 
 
1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku; 
2. navodila za uporabo in ravnanje za vso dobavljeno in montirano opremo v slovenskem 

jeziku; 
3. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme za obdobje 24-ih mesecev od 

datuma podpisa primopredajnega zapisnika iz 7. člena tega sporazuma. 
 
 
VI  PLAČILNI POGOJI 
 

9. člen 
 

Naročnik bo skupno vrednost prevzete opreme plačal prodajalcu na transakcijski račun št. 
      v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po 
obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika.  
 
Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta.  
 
Skupna vrednost posamezne vrste opreme se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s 
številom dobavljene opreme. 
 
Skupna vrednost dobavljene opreme se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti 
vse dobavljene opreme, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena. 
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Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), 
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 77/16). 
 
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti. 
 
VII ODPRAVA NAPAK 
 

10. člen 
 
Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme 
ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma pisno 
sporočiti prodajalcu (po faksu, po pošti ali po elektronski pošti). 
  
S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, 
najkasneje v roku 24-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti 
najkasneje v 72-ih urah. Za popravila daljša od 72 ur zagotavlja prodajalec naročniku v 
brezplačno uporabo nadomestno opremo do odprave napak. 
 
Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če nadomestna 
oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji 
ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez 
škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustila naročniku v trajno 
last brezplačno oz. jih bo brez škode za naročnika odmontirala kasneje na svoje stroške. 
 
V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer 
pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma 
zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, 
začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del. 
 

11. člen 
 
Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj sedem (7) let po izteku 
garancijske dobe za opremo, dobavljeno po posameznem naročilu.  
 
VIII SKRBNIK SPORAZUMA 
 

12. člen 
 

Skrbnik sporazuma za naročnika je: ………………………… 
Skrbnik sporazuma za prodajalca je:      . 
 

IX FINANČNA ZAVAROVANJA  
 

13. člen 
 
Prodajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa sporazuma, kot pogoj za veljavnost 
sporazuma, naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne ponudbene 
vrednosti v EUR brez DDV, ki ga lahko naročnik uvnovči v naslednjih primerih, če 
prodajalec: 
- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega 

sporazuma ali 
- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma ali  
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- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega 
sporazuma ali  

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega 
sporazuma ali  

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjenega 
sporazuma.  

 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 
90 (devetdeset) dni od poteka veljavnosti okvirnega sporazuma za dobavo opreme. 
Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis 
primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in prodajalca.  
 
Prodajalec mora ob primopredaji opreme izročiti naročniku finančno zavarovanje (menico) 
v višini 4.000,00 EUR kot garancijo, da bo izvedel šolanje za vzdrževanje opreme po 
navodilu proizvajalca iz 4. alineje prvega odstavka 4. člena tega sporazuma, in sicer za 
eno (1) osebo naročnika, ki mora biti izvedeno v garancijskem času opreme, dobavljene 
na podlagi prvega naročila, pri čemer mora stroške šolanja ter vse ostale stroške v zvezi 
s šolanjem, vključno z morebitnimi stroški prevozov in bivanja, kriti prodajalec.  
 
V kolikor bo prodajalec izvedel navedeno šolanje do primopredaje opreme, ne predloži 
menice. 
 
Naročnik lahko navedeno finančno zavarovanje unovči, če prodajalec kljub pisnemu 
obvestilu naročnika ne bo izvedel zahtevanega šolanja v garancijskem času. Naročnik 
mora prodajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 
dni po unovčitvi. 
 

X POGODBENA KAZEN 
 

14. člen 
 
V primeru, da prodajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko 
naročnik prodajalcu za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 
0,5 %  vrednosti posameznega naročila. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % 
vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri 
plačilu pogodbenih obveznosti.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena prodajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki 
bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel 
zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti. 
 
Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima 
naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
XI TRAJANJE SPORAZUMA 
 

15. člen 
 
Ta sporazum se sklepa za obdobje treh (3) let in prične veljati, ko ga podpišeta obe 
stranki sporazuma ter ko prodajalec predloži naročniku finančno zavarovanje iz 13. člena 
tega sporazuma.  
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Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene 
od naslednjih okoliščin: 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali  
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu v času izvajanja 

sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  

- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 
veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s 
podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne 
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 
in določili tega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno 
naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil prodajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
XII  ODSTOP OD SPORAZUMA 
 

16. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal prodajalcu v 
pisni obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb 
naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi, o čemer bo naročnik pisno obvestil 
prodajalca.   
 
Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če prodajalec: 
- neutemeljeno zavrne naročilo,  
- zamuja z izvedbo naročila,  
- nekvalitetno izvaja naročilo. 
 
V primeru prekinitve sporazuma iz predhodno navedenih razlogov, prodajalec od 
naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega 
sporazuma. 
 
XIII KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 
Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma. 
 
Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta 
stranki sporazuma, vendar spremembe ali dopolnitve ne smejo biti v nasprotju z določili 
ZJN-3, ZJN-3A in OZ. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne 
vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki 
mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
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18. člen 

 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun 
prodajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz 
javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora 
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 
sporazum ničen. 
 

19. člen 
 
Okvirni sporazum v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne 
naslednike vsake od stranke sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-
statusnih ter lastninskih sprememb. 
 

20. člen 
 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti 
sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 

21. člen 
 

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 
sporazuma po en izvod. 
 
 Št. ………………… 
 
 
V      , dne       V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Prodajalec: Naročnik: 

      UKC Maribor 

  

Direktor: Direktor UKC: 

      prof. dr. Vojko Flis, dr. med. 
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
za sklop 2 

(za opremo) 
 
 

sklenjen med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska 
številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150 
 
 
in gospodarskim subjektom: 
 
     , ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka 

prodajalca za DDV:      , matična številka prodajalca:      . 

 
 
I  SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Naročnik in prodajalec ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti 
postopek oddaje javnega naročila z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s 
šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 za nabavo blaga: »NABAVA INFUZIJSKIH ČRPALK 
IN PERFUZORJEV«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave ..........................., 
številka objave ........................... in v Uradnem listu EU, datum objave ..........................., 
številka objave ........................... iz sklopa 2.  
 
 

2. člen 
 
S tem sporazumom se stranki sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih 
izvajanja sporazuma. 
 
 
II  PREDMET SPORAZUMA 

 
3. člen 

 
Predmet tega sporazuma so stalne nabave perfuzorjev (v nadaljevanju: oprema), 
opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v ponudbi prodajalca, 
št.      , z dne       (v nadaljevanju: ponudba), ki jih naročnik po obsegu in času ne 
more vnaprej določiti.  
 
Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma 
od prodajalca kupoval le tiste vrste in količine opreme, ki jo bo potreboval v tem obdobju. 
 
Količine opreme so okvirne. Naročnik se ne obvezuje prodajalcu oddati določene količine 
opreme. 
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Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del tega sporazuma. 
 

4. člen 
 
Predmet tega sporazuma je tudi: 
- montaža opreme, 
- zagon opreme, 
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja naročnika za pravilno in varno uporabo 

opreme, ki bo potekalo v prostorih naročnika, 
- izvedba šolanja za vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca, in sicer za 1 osebo 

naročnika, ki mora biti izvedeno v garancijskem času prve dobave opreme, pri čemer 
mora stroške šolanja ter vse ostale stroške v zvezi s šolanjem, vključno z morebitnimi 
stroški prevozov in bivanja, kriti prodajalec, 

- brezplačno vzdrževanje in izvedba kontrolnih pregledov na ponujeni opremi (v kolikor 
je to v skladu z navodili proizvajalca zahtevano) v času garancijske dobe, 

- odprava napak oz. zagotavljanje brezhibnega delovanje opreme v času garancijske 
dobe. 

 
Prodajalec se zavezuje po posameznem naročilu dobaviti vse na naročilu navedene 
količine opreme in izvesti vsa dela, ki so predmet tega sporazuma na način, ki bo 
zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje opreme.  
 
 
III  CENE 

 
5. člen 

 
Naročnik bo blago kupoval po cenah iz ponudbe. Navedene cene so fiksne za celotno 
obdobje sklenitve okvirnega sporazuma.  
 
V ceni posamezne opreme so zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, 
montaže, zagona, stroški šolanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), 
popusti in rabati. 
 
Cene veljajo ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore Oddelkov 
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
 
 
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste opreme iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz 
ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. 
 
 
IV  NAROČANJE IN DOBAVNI ROK 

 
6. člen 

 
Naročnik bo posamezne vrste opreme, ki jo bo potreboval v času trajanja tega 
sporazuma, kupoval od prodajalca na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v 
naročilnici opredelil vrste in količine opreme. 
  
Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega 
predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je 
potrebno dostaviti v prostore oddelkov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
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Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne  embalaže, ki 
bo predmet dostave blaga. 
 
Prodajalec bo naročniku po posamezni naročilnici predal opremo v takojšnjo celovito 
uporabo ter izvedel šolanje iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega sporazuma v 
roku 75 dni od prejema posamezne naročilnice. 
  
 
V  PREVZEM BLAGA 
 

7. člen 
 

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni 
zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in naročnika. 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je ……………………………. 
Pooblaščeni predstavnik prodajalca je      . 
 
Za dobavljeno in montirano opremo iz tega sporazuma zagotavlja prodajalec 24 mesečno 
garancijo. 
 
Garancijski roki za posamezno opremo začno teči z dnem podpisov primopredajnih 
zapisnikov obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov. 
 
Količinski prevzem opreme se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 
 

8. člen 
 
 
Ob primopredaji opreme mora prodajalec naročniku izročiti še: 
 
1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku; 
2. navodila za uporabo in ravnanje za vso dobavljeno in montirano opremo v slovenskem 

jeziku; 
3. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme za obdobje 24-ih mesecev od 

datuma podpisa primopredajnega zapisnika iz 7. člena tega sporazuma. 
 
 
VI  PLAČILNI POGOJI 
 

9. člen 
 

Naročnik bo skupno vrednost prevzete opreme plačal prodajalcu na transakcijski račun št. 
      v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po 
obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika.  
 
Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta.  
 
Skupna vrednost posamezne vrste opreme se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s 
številom dobavljene opreme. 
 
Skupna vrednost dobavljene opreme se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti 
vse dobavljene opreme, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena. 
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Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), 
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 77/16). 
 
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti. 
 
 
VII ODPRAVA NAPAK 
 

10. člen 
 
Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme 
ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma pisno 
sporočiti prodajalcu (po faksu, po pošti ali po elektronski pošti). 
  
S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, 
najkasneje v roku 24-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti 
najkasneje v 72-ih urah. Za popravila daljša od 72 ur zagotavlja prodajalec naročniku v 
brezplačno uporabo nadomestno opremo do odprave napak. 
 
Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če nadomestna 
oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji 
ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez 
škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustila naročniku v trajno 
last brezplačno oz. jih bo brez škode za naročnika odmontirala kasneje na svoje stroške. 
 
V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer 
pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma 
zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, 
začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del. 
 

11. člen 
 
Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj sedem (7) let po izteku 
garancijske dobe za opremo, dobavljeno po posameznem naročilu.  
 
 
VIII SKRBNIK SPORAZUMA 
 

12. člen 
 

Skrbnik sporazuma za naročnika je: ………………………… 
Skrbnik sporazuma za prodajalca je:      . 
 

 

IX FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJA 
 

13. člen 
 
Prodajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa sporazuma, kot pogoj za veljavnost 
sporazuma, naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne ponudbene 
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vrednosti v EUR brez DDV, ki ga lahko naročnik uvnovči v naslednjih primerih, če 
prodajalec: 
- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega 

sporazuma ali 
- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma ali  
- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega 

sporazuma ali  
- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega 

sporazuma ali 
- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjenega 

sporazuma. 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 
90 (devetdeset) dni od poteka veljavnosti okvirnega sporazuma za dobavo opreme. 
Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis 
primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in prodajalca.  
 
Prodajalec mora ob primopredaji opreme izročiti naročniku finančno zavarovanje (menico) 
v višini 4.000,00 EUR  kot garancijo, da bo izvedel šolanje za vzdrževanje opreme po 
navodilu proizvajalca iz 4. alineje prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, in 
sicer za eno (1) osebo naročnika, ki mora biti izvedeno v garancijskem času opreme, 
dobavljene na podlagi prvega naročila, pri čemer mora stroške šolanja ter vse ostale 
stroške v zvezi s šolanjem, vključno z morebitnimi stroški prevozov in bivanja, kriti 
prodajalec.  
 
V kolikor bo prodajalec izvedel navedeno šolanje do primopredaje opreme, ne predloži 
menice. 
 
Naročnik lahko navedeno finančno zavarovanje unovči, če prodajalec kljub pisnemu 
obvestilu naročnika ne bo izvedel zahtevanega šolanja v garancijskem času. Naročnik 
mora prodajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 
dni po unovčitvi. 
 
X POGODBENA KAZEN 
 

14. člen 
 
V primeru, da prodajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko 
naročnik prodajalcu za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 
0,5 %  vrednosti posameznega naročila. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % 
vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri 
plačilu pogodbenih obveznosti.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena prodajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki 
bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel 
zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti. 
 
Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima 
naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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XI TRAJANJE SPORAZUMA 
 

15. člen 
 
Ta sporazum se sklepa za obdobje treh (3) let in prične veljati, ko ga podpišeta obe 
stranki sporazuma ter ko prodajalec predloži naročniku finančno zavarovanje iz 13. člena 
tega sporazuma. 
 
Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene 
od naslednjih okoliščin: 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali  
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu v času izvajanja 

sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  

- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 
veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s 
podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne 
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 
in določili tega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno 
naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil prodajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
XII  ODSTOP OD SPORAZUMA 
 

16. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal prodajalcu v 
pisni obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb 
naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi, o čemer bo naročnik pisno obvestil 
prodajalca.   
 
Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če prodajalec: 
- neutemeljeno zavrne naročilo,  
- zamuja z izvedbo naročila,  
- nekvalitetno izvaja naročilo. 
 
V primeru prekinitve sporazuma iz predhodno navedenih razlogov, prodajalec od 
naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega 
sporazuma. 
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XIII KONČNE DOLOČBE 
 
 

17. člen 
 
Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma. 
 
Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta 
stranki sporazuma, vendar spremembe ali dopolnitve ne smejo biti v nasprotju z določili 
ZJN-3, ZJN-3A in OZ. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne 
vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki 
mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
 

18. člen 
 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun 
prodajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz 
javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora 
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 
sporazum ničen. 
 

19. člen 
 
Okvirni sporazum v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne 
naslednike vsake od stranke sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-
statusnih ter lastninskih sprememb. 
 

20. člen 
 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti 
sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 
 

21. člen 
 

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 
sporazuma po en izvod. 
 
 Št. ………………… 
 
 
V      , dne       V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Prodajalec: Naročnik: 

      UKC Maribor 

Direktor: Direktor UKC: 

      prof. dr. Vojko Flis, dr. med. 


