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ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL”, objavljeno na portalu javnih 
naročil, datum objave 08.07.2021, številka objave JN004649/2021-B01 in v Uradnem listu EU, 
datum objave 09.07.2021, številka objave 2021/S 131-345767, naročnik dopolnjuje in 
spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
 
1. Skupina 16 
Ponudniki lahko v primeru, da ponujeni potrošni material ni kompatibilen z obstoječo opremo,  
ponudijo v brezplačno uporabo svojo opremo (1 kos), ki mora biti kompatibilna s ponujenim 
potrošnim materialom, in sicer za čas trajanja kupoprodajne pogodbe/okvirnega sporazuma in 
zagotoviti brezplačni servis. 
 
Ponudniki morajo v ponudbo predložiti specifikacijo ponujene opreme dane v brezplačno 
uporabo na lastnem obrazcu (naveden mora biti tip ponujenega aparata, proizvajalec in 
količina). 
 
Oprema mora izpolnjevati sledeče zahteve: 
 
• Aparat za intraoperativno ultrazvočno »transit-time flow« merjenje in analizo pretokov krvi 

skozi grafte pri operacijah na srcu. 
 

• Omogoča varno in enostavno merjenje pretokov z ultrazvočnimi sondami. Meritev mora 
omogočati  oceno kakovosti pretokov krvi skozi grafte pri operacijah na srcu. 

 

• Zagotoviti kirurgu, da lahko izvede hitro in natančno oceno kvalitete pretoka krvi po 
anastomozi in revizijo presadka, kadar je to potrebno. Aparat prikaže parametre pretoka 
krvi (flow), pulzatilnega indeksa (PI), diastolne polnitve (DF) in akustičnega indeksa 
spajanja (acoustic coupling index). Meritve aparat sproti grafično prikazuje na monitroju v 
realnem času. 

 

• Možnost nadgradnje aparata za priklop epiaortne oz. epikoronarne ultrazvočne sonde za 
morfološki (2D) in Dopplerski ultrazvočni prikaz aorte, koronarne arterije, anastomoz in 
grafta. 

 
• Ima monitor na dotik, aparat tudi omogoča prenos podatkov meritev na zunanji medij in 

priklop na centralni  EKG monitor za meritve vitalnih funkcij med meritvami med operativnim 
posegom. 
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• Programska oprema za statistično vodenje in arhiviranje posameznih meritev, ločeno po 
bolniku za vsako žilo posebej ter bazo podatkov vseh meritev za kontrolo kvalitete. 

 
• Tiskalnik za tiskanje in arhiviranje podatkov meritev. 
 
Naročnik si pridržuje pravico testiranja ponujene opreme dane v brezplačno uporabo. 
 
 
2. Ponudnikom ni potrebno predložiti soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidenca 

za pravne osebe (OBR-4) in soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidenca za 
fizične osebe (OBR-5), je pa zaželeno. 

 
3. Sporazum (OBR-6) morajo ponudniki predložiti v primeru, če oddajajo ponudbo za 

posamezne vrste blaga iz skupin 1, 2, 3 in 4. 
 
 
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala 
javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
 
 
 
 

Služba za nabavo medicinskega materiala 
in storitev 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na:  
• Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
• Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ( 
 
 


